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透析設備是重症透析治療的核心儀器，每天要長時間運轉，執行數人

次的透析治療工作。雖然血液透析機有許多品牌，設計理念與外觀都

不盡相同，但功能都是類似的。透析設備必須有足夠敏感度，當異常

發生尚未影響病患安全前，即能發出警告，甚至自動中止透析治療以

避免危險發生。故為避免機器出現異常，平時定期的功能監測與例行

保養就顯得特別重要。我們認為專責管理及監督定期保養和消毒，並

建立透析設備的維修及定期保養消毒記錄，使每部血液透析設備能在

最佳的狀況；而工作人員也需嫺熟基本的原理及緊急處置能力，當機

器發生異常警報時，能作及時的排除，以維持機器的運轉及保障病人

透析安全。 


